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INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 1

|
| |
- NUMERO DE ANALISIS: 088545 \
‘ NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

DOMICILIO: C/ARAPILES 14 1
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160
{ DATOS DE LA MUESTRA J'
i LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO |
' TIPO DE MUESTRA: SON SAURA-POZO 35
FECHA DE RECOGIDA: 08104105 FECHA DE RECEPCION:  08/04/05
| FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08104105 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISES

e e

| PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS = MARGEN TOLERADO

' PH 7.68 ¢ 6.5-9.5 ™|
}CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 1426 Siom ()| 2600 uSiom ()|
| S = = . B
| AMONIO 020  mg/() 05 mg/l () |

NITRITOS | 020 mgn| 0.1/05RED mg/l

NITRATOS o BT et s mgn

| CLORUROS 290.7 mgl ()| 250 mgl()

| SULFATOS 503 mai() 250 g/l ().
BICARBONATOS B2 mgl() - men)

[DUREZA ToTpT— - 420mg/lCO3Ca ()| - mg/lCO3Ca ()

' CALCIO - ' 622  mgll Ca(’) g/l Calh)
MAGNESIO 463  mgiMg()| ~ maliMg()

'soblo pp— 1852  mgl Na (") 200  mg/iNa(y)
{Pﬁsilo 7 T e 83 mglK() e _m_g/l_-K(_“)q! AEL
0 PARAMETROS INDICADORES o - - 7 i
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INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 088545
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A |
DOMICILIO: C/ARAPILES, 14 ‘

| LOCALIDAD: MADRID
\ TELEFONO: 91 7581160

| DATOS DE LA MUESTRA
5
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

TIPO DE MUESTRA: SON SAURA-POZO 35 ‘
| FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05 |
! FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS; 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DI FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO
Palma a 22/04/05

NOTA: El antenor dictamen solo da (& de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproduccién parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio
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t eS t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

| INFORME DE ANALISIS Pagina N 1 |

NUMERO DE ANALISIS: 088549
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S A

DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581180

DATOS DE LA MUESTRA
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: ENEL LABORATORIO

TIPO DE MUESTRA: SON SAURA CANAL
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05 ‘

FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05 ‘

RESULTADO DEL ANALISIS
VALOR ANALISIS MARGEN TOLERADO |

|
—_ - 4

- L e

PARAMETROS ANALIZADOS

"PH 7.84 M| 6595 *)
BeNDlET AR FLEETRIEA - 1304 pSiom () 2600 uSfom ()
AMONIO - - 013 mgn() 05 mgl()]
NITRITOS - 0.06 mg/l| 0.1/0.5RED - mgn!
NITRATOS 1.0 mal| @ mal]
' CLORUROS - 2836 moll () 20 mal()]
SULFATOS s mone] 250 mall (")
 BICARBONATOS - 21 me()] - mol ().
 DUREZA TOTAL 7 o o 430 CO3Ca ()| - maNcosca ()
CALCIO - | 842  mgilcCa(| ~ mglcary |
| MAGNESIO - Cs36  maiMg)| 0~ maiMg)|
' SODIO ‘ 178 mgilNa () 200 mgiNa()|

POTASIO S 74 mglK() & menke) | (AEL]
‘L RESIDUO SECOA 105°C s02 mg/l : mg
NITROGENO KJELDAHL Y g/ 1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION | 28 “mgl| . mg/l
| CLOROFILA A | w72 mgm3| - gima|
() PARAMETROS INDICADORES | = - :

” - - 7 Applus@

oL
C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info @ quimiotest.com AGREDITAUO PORENAG

Autorizacion Sanitaria N® 16939. Empresa Autorizada para la formacion Higiénico-Sanitaria con N? REFIB-00003
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| INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 088549
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

" DOMICILIO: CIARAPILES 14

| LOCALIDAD: MADRID
| TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA
| LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO

| TIPO DE MUESTRA: SON SAURA CANAL
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION:; 08/04/05

FECHA INICIAL DE ANALISIS; 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL D/RECTOR TECNIC FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO
Palma a 29/04/05

NOTA: El antenor dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada,
Prohibida la reproduccion parcial de este informe sin el consentimiento por eserito del laboratorio

C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info @ quimiotest.com
Autorizacion Sanitaria N® 16939. Empresa Autorizada para la formacion Higienico-Sanitaria con N° REFIB-00003
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LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

| INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 1 \
‘ NUMERO DE ANALISIS: 068550 |

NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A

DOMICILIO: C/ARAPILES 14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160
e | _
* DATOS DE LA MUESTRA l
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: ENEL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SON SAURA CHARCA
‘ FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05 |

FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05 ‘

! RESULTADO DEL ANALISIS |

PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS MARGEN TOLERADO

|

T:Ja o - - o 7.83 (") BE E N (") \

' CONDUCTIVIDAD ELECTRICA - 1265 ustom () 2500 uSiem ()

AMONIO " ' 010 mgi(h| 05 man()

NITRITOS - <0.05  mgl| 0.1/0.5RED ‘mgl |

NITRATOS <1 “mglt| 50 mall |
CLORUROS 2604  mol() 250 mal()
m&ié o _ ' 300  mgl () 250 mgll()
BICARBONATOS o a1 mgi() - mail

DUREZA TOTAL 7 - 1940mgf CO3Ca ()| - mg/lCO3Ca (")

CALCIO | 3887 mgncam| ~  mglCa(
:LIVIAGNESIO - 235 mgiMa()| - mgdMg()

' SODIO S o 166.4  mg/l Na () 200 mg/iNa ()|

|F’OTASIO - 69 molK() - man K(*ﬂi AELI
FOSFATOS 015 mefl) - mal | i
RESIDUO SECOA 105°C | &3  manl - mg"{. g,
' NITROGENO KJELDAHL - 7 mgi 1 | §I.I.II!%
SOLIDOS EN SUSPENSION B 196  mgl| S g e
'CLOROFILAA o e3 mgm3| . 'mg_fmﬁ

!r () PARAMETROS INDICADORES | j‘

A;ﬁplus

IS0 9001
EC-0830 /02

Cartification
Technological
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ACREDITADO POR ENAC

C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info @ quimiotest.com
Autorizacion Sanitaria N® 16939. Empresa Auterizada para la formacion Higiénico-Sanitaria con N® REFIB-00003
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QIIIMIO t es t LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

| INFORME DE ANALISIS Pagina N°: 2 |

NUMEROQO DE ANALISIS: 068550 |
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A ‘

. DOMICILIO: C/ARAPILES, 14 .
LOCALIDAD: MADRID ‘

. TELEFONO: 917581160

| DATOS DE LA MUESTRA J|
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA; EN EL LABORATORIO |
TIPO DE MUESTRA: SON SAURA CHARCA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05

! FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05 .

BASE DE LA CATALOGACION:
R.D. 140/2003

NOTA: !

I§ :
l o

FIRMA DEL'DIRECTOR TEE! FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida I reproduccion parcial de este informe sin el consentimicnto por escrito del laboratorio

AELI

ASOCIACION
ESPANOLA DE
LABORATORIOS
INDEPENINENTES

A']:F-J-Iuse'
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C/ Gremio Carpinteros, 24 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax: 971 432 786 - e-mail: info@ quimiotest.com
Autorizacion Sanitaria N® 16939. Empresa Autorizada para la formacion Higiénico-Sanitaria con N REFIB-00003



